MANUAL 




HAMEG MESSTECHNIK 




512 



Son0ti0M 

Unler dem Focusregler befindet sich elne Buchse. welche Qbar den seitlieh angebrecnten Scbiebe* 
ecbetter wehlweiee els Z^Modulationeeingen^ Oder Sigezannau&gang benutzt werden kann. Fur 
die Strahimodulation ist bei mittlerer Helllgkelt elne Bpannung von minimal 20Vss erforderlkh. 
Alle Spannungen, gleich welc^er Kurvenform. bewirken eine Dunkeltastung dee Elektronenslrah- 
l6B. 

Die entnehmbare Sdgezahnspannung iat gleictispannungegekoppelt und betragt ca. 15 Vaa. Wer^ 
den relativ niederohmige Oder apannungaempfindiktie Qerate angaacMossen, let unbedingt eln 
Kondensalor zwischenzusdialten. Seine GrPBe hdngt von der Prequenz und der Belastung ab. Der 
Quellwideratand betrlgt ca. 50 Ohm. 



Tftchniad)* Datan 

Y-Veratirker 

Prequenzberekh belder Kanlle: 

0-20 MHz-6dB/0-15MH2<3dB 
max. Empflndlkt. 20 mVaa/om 
Anetlegszeit ca. 25 na 
Oberschwingungen max. 
Elngangsteiler mit 12 Stall. 

61 $ max. dOVis/cm. frequerukomp. 
Feinregetung kontln. 1 ; 2.5 
Toierenz der Ampl.-Werte max. t 
Elngangslmpedanz 1 MOhm/30 pF 
EIngdnge auf AC-DC umschahbar 
Taste fOr Ekhkorttrolle (0.15 V) 
max. zul. Gleichap. am Eing. 600 V 
max. Auaachralbung vart. 60 mm 
3-fache Rastertidhe iiberateuerbar 
LInearildtefehler max. 2*/* 
Bethebiarten; Kanal I, Kanaf II 
AIL I. Alt. II. und Chopp. 

Zeltablenkung 

Qanerator getriggert In 11 Stufen 
grob und 1:3 fain regelbar, 
Ablenkberekh: 0,1 sek. • 0.3 K$/cm 
Max. Toleranz der Zeitwerte a 5*/« 
Unge der ZeItJinie 10 cm 
Dehnung max. 3-fache Schirmbrelte 
Ausgeng fur Kippspannung ca. 5 V$$ 
AnacfiluB fur ext. Kapazitat 
Triggerung Int, ext., per. nag. u. Netz 



Synchr. wahlwelse von Kanal 1 od. 11 
Triggerberelch 0.5 Hz - 20 MHz 
Triggerniveau elnstellbar 
Trlggerach Welle max. 0.5 cm 
Li nearltitsf e h I e r d e r Za Itabi . < 

X'VeratitKer 

Frequeruberaich; 01 MHz -3 06 
max. Empflndlkt. 0.15 Vsa/cm 
X*Amplltude 1:3 kont. regelbar 
Eingangaimpedanz ca. 1 MOhm/30 pF 

BestOckung 

75 Tran$l$toren, 2 Intagr. Schallkr 
46 Oioden. 

StrahlrOhre; Talaf. 13m QH mit 
Gea. Beschl. 4,2 KV 
Infens. Mod (ca. 20 Vt$) 

Sonstiges 

Netz11(V220V. ca.55VA 
Elektron. Stabllialerung 
Abmeaeungen 216x269x355 mm 
Gewkht ca. 13 kg 

Lleferbarea ZubehCr 

HZ 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36 
37 u. 36 (alehe Sonderprospekte) 

Anderungen vorbebatten: 



Garantia 



Auf alle HAMEQ-Qerate wird eine Funktionagarantie von 6 Mon. gewahrt. VorausseUung lat. daB 
im Qerat kelne VerSndenmgen vorgenommen wurden. Der Ersatz unmittelbaren Oder mittelbaren 
Schadens, wektier durch die Verwendung von HAMEG-GerSten entateht. iat auageschloaaen. 
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Detr.: HMJX ^ - 3J^4 






Sehr geehrte Herren, 



die st^ndige Weiterentwicklung unseror Oszillngraphen fuhrt unLer 
anderem auch z\ir Anwendung besser gccigneter Hauelemente. Da 
bei Reparaturen die bisher verwendeten Bauclnmente nlcht immer 
tagernd gehalten werdeo kdnnen, kommen dann stets die neuen zum 
Kinsatz« Dies erfordert jedoeh manchmal ein Anpassen anderer Dau« 
elemente. *0 



Auf^tausrh der Transistorea t5F Z44 A gegen W 24S « « 

- 

CeiCnderl sverdeti muO ein Wider stand von 1,ZK in K 



AnschIuJ3daten: 



Lage der Dauelemente: 
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